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OBJET : Gaz sanguins- Conditions pré-analytiques 

RÉFÉRENCE : 2025-058 

Dans une optique d’assurance de la qualité des résultats de vos gaz sanguins, nous désirons vous 
informer que lorsque le remplissage des tubes veineux est incomplet, une mise en garde 
apparaîtra aux rapports.  
 
Le remplissage inadéquat des tubes affecte surtout les analyses suivantes :   

Analyses Biais attendu 

pH  
pCO2  
Ca++  
Fraction carboxyhémoglobine  

 
En rappel, l’utilisation des tubes d’héparine de sodium est proscrite car elle peut entraîner une 
hypernatrémie factice si le tube est mal rempli. Il faut aussi proscrire l’utilisation de certains 
produits désinfectants cutanés contenant du chlorure de benzalkonium (ou autres composés 
d’ammonium quaternaires), de la chlorhexidine ou de la sulfadiazine d’argent puisqu’ils 
interfèrent avec les électrodes et pourraient biaiser les résultats de natrémie (et du trou 
anionique). 
 
Voici un petit abrégé des politiques et procédures en vigueur en lien avec les prélèvements :  

Prélèvement 

Contenant Tube Capillaire Seringue 

Anticoagulant*  Héparine lithium Héparine lithium balancée 

Remplissage* À complétion À complétion  Expulser l’air  

Mélange adéquat * Inversion X5 Aimant X5 Rouler 2min 

Conditions de transport*  Immédiat et à température pièce (pas sur glace) 

Pneumatique possible ? *  Oui Non  

* Étapes critiques qui peuvent entraîner des rejets d’échantillons.  


